ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
ΓΙΑ   ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ
Τα ελαστικά συνδετικά χειρουργικών εργαλείων να είναι μήκους 20+/-cm
Να είναι κατασκευασμένα από σιλικόνη και ελεύθερα από latex.

Na είναι ανθεκτικά στην πλύση σε πλυντήριο χειρουργικών εργαλείων, καθώς και σε κλίβανο ατμού σε θερμοκρασίες εως τους 134 βαθμούς C.
Να διατίθεται σε διάφορα χρώματα (τουλάχιστον 10) για χρωματική κωδικοποίηση.
Να κατατεθούν τα ISO 9001 kaι 13485 του προμηθευτή.

Να  μην είναι τοξικά.

Να μην αποχρωματίζονται κατά την διάρκεια της πλύσης ή του κλιβανισμού .

Να προσκομισθεί δειγμα.

Na προσφερθούν δείγματα απαραιτήτως

