Τεχνικές προδιαγραφές για τον έλεγχο της λειτουργικής κατάστασης 
και εκτίμηση βλάβης

Έλεγχος γυναικολογικού Boom στα Παλιά εξωτερικά Ιατρείας ( ισόγειο Β Κτήριο):

Maquet  Τύπος 1557.01BF με s/n00253


· Ο συντηρητής να διαθέτει ISO 9001 και ISO 13485 και Πιστοποίηση σύμφωνα με την ΔΥ8/Γ.Π. οικ./1348/2004 περί «Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων». Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.  
· Να διαθέτει οργανωμένο τμήμα Service με ειδικευμένο προσωπικό στο αντικείμενο της πρόσκλησης.
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Οι εργασίες, να γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Με το τέλος των εργασιών θα δοθεί τεχνικό δελτίο στο τμήμα ΒιΤ υπογεγραμμένο και από την προϊσταμένη του τμήματος.
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Κοινοποίηση: micropromithies@hospital-elena.gr
            Diaxirisi-ylikou@hospital-elena.gr

