Χειρουργικά γάντια γενικής χειρουργικής
 χωρίς πούδρα
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.  Να είναι κατασκευασμένα από φυσικό Latex πολύ καλής ποιότητας με ολίσθηση που να εξασφαλίζει τη μη σύμπτωση των εσωτερικών επιφανειών του γαντιού και την εύκολη εφαρμογή τους

2.  Να πληρούν όλα τα πρότυπα και τις προδιαγραφές κατασκευής-συσκευασίας των χειρουργικών γαντιών και τα αποδεικτικά τους (όπως περιγράφονται στο είδος 2.1) , CE και αριθμός κοινοποιημένου οργανισμού

3.  Να προσφερθούν σε όλα τα μεγέθη (Νο 6,5-8,5)

4.  Να σταλούν δείγματα από κάθε μέγεθος για αξιολόγηση


